MIC-KEY® ANVANDNING OCH SKOTSEL | HEMMET

MIC-KEY® GASTROSTOMI AGIZLIGININ
EVDE BAKIMI VE KULLAN IMI

1- 1- Sabah veya aksam temizligi
Her giin bir defa swasm@q gun'de.: l?lr kez, stomi
cevresini(teninizi)
yapmaniz gereken: temizleyerek kurulayiniz.
2- Gida zerkinden once ve sonra
baglama hortumlarini 10-20 ml
suyla durulayiniz.
3- Sabah veya aksam temizligi
sirasinda stomideki Mic-
Key®’i bir kez (tam devir)
ceviriniz.
Haftada bir kez, 6rnegin her
2- Pazartesi balonun i¢indeki su
Her hafta yapmaniz miktarini kontrol ederek
gereken: suyunu degistiriniz.
?f B Mic-Key® bir gida alim1 araci
Iki ayda bir yapmanuz olarak goriilmelidir. Bu
gereken: nedenle de Mic-Key® takriben

iki ayda bir yenisiyle
degistirilmelidir. Mic-Key®’in
rengi solmus ve mayinin geriye
dogru akmasini engelleyen
subap zayiflamis olabilir.
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