MIC-KEY® ANVANDNING OCH SKOTSEL | HEMMET

PERDORIMI DHE = PERKUJDESJA NE SHTEPI

1. Laj 1ékurén rreth e pérqark stomisé
1 njé heré né dité, si njé pjesé e
L . toaletit ténd té pérditshém té
Kété e bén méngjesit ose t€ mbrémjes, fshij mé

njé heré né dité pas lékurén rreth e pérqark stomisé
qé té jeté lékura e tharé.

2. Shpélaj pajisjet bashkuese té zorréve
té gomés me 10-20 ml ujé para dhe
pas t€ ushgqyerit.

3. Rotera Mic-Key® njé rrotullim né
stomat me rastin e toaletit té
méngjesit ose t€ mbrémjes.

2.

Kété .e lzen Kontrollo dhe ndérro sasiné e ujit
¢do javé né ballon, p.sh. ¢do t€ héné.

3. Kij parasysh dhe trajto Mic-Key" si
njé mjet pér ngrénie. Merr pra njé
Mic-Key® té ri ¢do té dytin muaj,
se at€heré ai do t€ merr ngjyré té
gabuar si dhe ventili i rirrjedhés do
té jeté 1 dobésuar.

Kété e bén
¢cdo té dytin muaj
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